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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato tecnico disciplina la fornitura di Dispositivi per Medicazioni Generali e

Specialistiche necessari a soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

dell’Umbria, di seguito indicate come “Aziende”.

Nell’Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente capitolato, vengono

indicate le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei prodotti oggetto della fornitura, suddivisi in

60 LOTTI, con i relativi fabbisogni annui; questi ultimi sono da intendersi puramente indicativi

e non impegnativi e potenzialmente suscettibili di variazioni quantitative, in aumento o

diminuzione, in relazione ad eventi imprevedibili che comportino una variazione anche

significativa nell'utilizzo dei prodotti in gara. Il fornitore è tenuto a consegnare i beni o ad

effettuare le forniture sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate

nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza avere diritto

a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento

della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti. In questo caso il

corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura.

Nell’Allegato B sono riportati i fabbisogni e gli importi a base d’asta unitari e per singolo
lotto.

ART.2 - REQUISITI TECNICI GENERALI

Per quanto riguarda le misure indicate nell’Allegato B relative alle colonne “lunghezza”,

“altezza”, “spessore”, salvo specifica indicazione, sarà accettata una tolleranza massima di +/-

10% oltre la quale il prodotto sarà giudicato non conforme e pertanto escluso.

La destinazione d’uso e la marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di

offerta tecnica e/o risultare dalle Schede Tecniche che la concorrente deve allegare in sede di

presentazione dell’offerta stessa nel rispetto delle indicazioni di cui al Disciplinare di gara al

par.15

Si precisa che la Centrale regionale di Committenza si riserva, per i lotti che dovessero andar

deserti, la possibilità di riammettere in gara e valutare anche quei prodotti le cui misure
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dovessero differire da quelle riportate nelle descrizioni, purché i campioni presentati siano

ritenuti dalla Commissione tecnica idonei all’uso.

Per i prodotti per i quali è stata specificata un’indicazione “Tipo XXXX”, questa deve

ritenersi  puramente indicativa e utile al solo fine di chiarire la tipologia di prodotto richiesto.

Le caratteristiche tecniche generali/minime rappresentano i requisiti minimi che i prodotti offerti

dovranno possedere a pena di esclusione, resta inteso che le ditte concorrenti potranno offrire

prodotti con caratteristiche anche migliorative purché nel rispetto degli standard minimi generali

fissati.

La descrizione delle caratteristiche tecniche generali/minime sotto riportata nell’elenco

dettagliato diviso per lotto, qualora non specifichi che talune caratteristiche sono previste solo

per determinati sublotti, sono da intendersi per ogni sub lotto, tenendo comunque conto del fatto

che le misure di riferimento (altezza, lunghezza e spessore) possono essere diverse per ogni

sublotto come indicato nella tabella Elenco Lotti (Allegato B) .

Tutti i parametri tecnici, intesi come caratteristiche possedute dai dispositivi e migliorative così

come richiesto per l’attribuzione dei punteggi tecnici, dovranno evincersi dalla scheda tecnica di

ciascun prodotto o, in alternativa, dovranno essere contenuti in apposita dichiarazione inserita

nella sezione dell’Offerta tecnica .

ART.3 - CAMPIONATURA

Si richiede campionatura solo per i lotti e sub lotti in cui è espressamente indicato come da

elenco che segue.

Si precisa che la campionatura deve essere presentata nelle confezioni primarie come richieste

in gara (vedasi le relative caratteristiche minime e migliorative appresso definite per ogni

lotto/sublotto) e nelle confezioni dotate di completezza delle informazioni per la valutazione

delle caratteristiche del confezionamento. La campionatura deve essere del tutto identica al

prodotto offerto ed all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione, sia per quanto riguarda la

qualità del prodotto, sia per il confezionamento pena la revoca dell’aggiudicazione. Tutti i
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campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato tecnico e a quanto

riportato  nelle schede tecniche presentate.

Per ogni ulteriore indicazione relativa alla campionatura e alle modalità di consegna e gestione si

rimanda alle previsioni specifiche di cui al Disciplinare di gara.

ART. 4  - REQUISITI SPECIFICI DEL PRODOTTO

Di seguito si riportano i prodotti di gara di ciascun lotto, eventualmente suddivisi per sublotti con

i relativi requisiti minimi che devono essere posseduti a pena di esclusione. Come indicato al

precedente paragrafo le misure richieste sono indicate nell’Allegato A, in corrispondenza delle

relative colonne “lunghezza”, “altezza”, “spessore” e salvo specifica espressa indicazione, sarà

accettata una tolleranza massima di +/- 10% oltre la quale il prodotto sarà giudicato non

conforme e pertanto escluso.

LOTTO 1 - COTONE IDROFILO (offerta economicamente più vantaggiosa -

Tabella A)

Caratteristiche minime:

● Ovatta di puro cotone idrofilo non sterile/sterilizzabile per uso sanitario

● Composizione: fibre cotone 100%

● Conforme F.U. vigente e scevro da polvere e impurezze

● �s�š� �“�¦�£�•�–�Ÿ�Q���Q�f�a�a�Q�†�_�w�_�t�_�`�˜�_

Confezionamento:

Confezione singola da 1 kg pressato (peso netto in sacchetti di polietilene) in cartone da

max 20 kg;

Destinazione d’uso:

Dispositivo non invasivo per detersione e veicolazione di disinfettanti.

Campionatura:

2 pacchi da 1Kg
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LOTTO 2 - OVATTA ORTOPEDICA DI COTONE IN ROTOLI (offerta
economicamente più vantaggiosa - Tabella B)

Caratteristiche minime:

● In fibre naturali legate tra loro da agugliatura.

● Tessuto morbido, leggero, resistente allo srotolamento e di consistenza uniforme.

● Facile allo strappo.

confezionamento:

Atto a favorire la facilità di fasciatura.

�s�š� �“�¦�£�•�–�Ÿ�Q���Q�f�a�a�Q�†�_�w�_�t�_�`�˜�_

Ciascun rotolo confezionato singolarmente con incarto ad anello.

Destinazione d’uso:

Dispositivo non invasivo per imbottiture sottogesso.

Campionatura:

5 rotoli

LOTTO 3 - OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA IN ROTOLI (offerta
economicamente più vantaggiosa - Tabella C)

Caratteristiche minime:

● In poliestere o altro materiale idrorepellente.

● Tessuto idrorepellente, morbido, leggero, resistente alla tensione esercitata nelle normali

condizioni d’uso e di consistenza uniforme.

confezionamento:

Atto a favorire la facilità di fasciatura

Ciascun rotolo confezionato singolarmente in involucro robusto e con apertura maneggevole

Destinazione d’uso:

Dispositivo non invasivo per imbottiture sottogesso

Campionatura:
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5 rotoli

LOTTO 4 - GARZA IN COTONE STERILE (offerta economicamente più
vantaggiosa - Tabella D)

Caratteristiche minime:

● Cotone 100%, tessitura regolare non obliqua e cimosa sterili, pronte all’uso.

● Conforme F.U. vigente

● Piegatura (ove prevista) in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con

ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca l’assenza di fili sporgenti.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

2 buste per misura

LOTTO 5 - GARZA IN COTONE TAGLIATA NON STERILE (offerta
economicamente più vantaggiosa - Tabella D)

Caratteristiche minime:

● Cotone 100% tessitura regolare non obliqua e cimosa non sterile, sterilizzabile; dopo la

sterilizzazione non deve subire alterazioni delle proprietà iniziali.

● Piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore

piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 20/20, peso 50-60 g/mq.

● Conforme F.U. vigente.

● Bioburden valore non superiore a 100 U.F.C./g.

confezionamento:

In pacchi da 1Kg.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico per uso temporaneo o a breve termine.
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Campionatura:

1kg di almeno 3 misure

LOTTO 6 - GARZE IN PEZZE RULLI (offerta economicamente più
vantaggiosa - Tabella D)

Caratteristiche minime:

● Cotone 100%, tessitura regolare non obliqua e cimosa non sterile, sterilizzabile dopo la

sterilizzazione non deve subire alterazioni delle proprietà iniziali.

● Piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore

piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq.

● Conforme F.U. vigente.

● Bioburden valore non superiore a 100 U.F.C./g.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

1 pezzo per ciascun riferimento

LOTTO 7 - GARZE IN COTONE PIEGATE NON STERILI SENZA E CON
FILO DI BARIO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella D)

Caratteristiche minime:

● Cotone 100% tessitura regolare non obliqua, sterilizzabili, dopo la sterilizzazione non

devono subire alterazioni delle proprietà iniziali.

● Indice bioburden non superiore a 100 UFC/g.

● Conformi F.U. vigente.

● Piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore

piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa.
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● Il filo di bario ove richiesto deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in

ogni strato della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%.

● I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni

previste dalla normativa vigente.

Confezionamento:

In pacchi da max 100 pz.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

1 pacco di almeno due misure

LOTTO 8- GARZE IN COTONE PIEGATE STERILI SENZA E CON FILO
DI BARIO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella D)

Caratteristiche minime:

● Compresse di garza idrofila in puro cotone 100%.

● MONOUSO STERILI, piegate a 16 strati.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa.

● Piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore

piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti.

● Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della

trama per la sua altezza, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%.

Confezionamento:

Doppio blister di carta per uso medicale e film di poliammide/polipropilene resistente da 10 pz,

con invito all’apertura ed apertura peel-open.

Il blister esterno deve essere munito di doppia etichetta staccabile per la tracciabilità con numero

di lotto di produzione, codice articolo e misura. I doppi blister devono essere posti in box

dispenser di cartoncino resistente e stampato con tutte le informazioni richieste.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico per uso temporaneo o a breve termine.
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Campionatura:

2 confezioni di almeno due misure

LOTTO 9 - COMPRESSE LAPARATOMICHE IN GARZA STERILI CON
FILO DI BARIO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella E)

Caratteristiche minime:

● Cotone 100% tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati

verso l’interno con doppia cucitura, all’interno cucitura a croce.

● Sterili, pronte per l’uso.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa.

● Conforme F.U. vigente.

● Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della

trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%.

● I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni

previste dalla normativa vigente.

● Laccio o anello di reperimento laterale di ca. 30 cm

Confezionamento:

Doppio blister di carta per uso medicale e film di poliammide/polipropilene resistente con invito

all’apertura ed apertura peel-open. Il blister esterno deve essere munito di doppia etichetta

staccabile per la tracciabilità con numero di lotto di produzione, codice articolo e misura.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico, per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

2 confezioni di almeno due misure

LOTTO 10 - COMPRESSE LAPARATOMICHE IN GARZA NON STERILI
CON FILO DI BARIO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella E)
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Caratteristiche minime:

● Cotone 100% tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati

verso l’interno con doppia cucitura; all’interno cucitura a croce.

● Indice bioburden non superiore a 100UFC/g.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa.

● Conforme F.U. vigente.

● Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della

trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%.

● I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni

previste dalla normativa vigente.

● Laccio o anello di reperimento laterale di ca. 30 cm

Confezionamento:

In pacchi da max 100 pz.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico, per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

2 confezioni di almeno due misure

LOTTO 11 - ZAFFI E LUNGHETTE IN GARZA STERILI SENZA FILO DI
BARIO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella E)

Caratteristiche minime:

● Cotone 100% tessitura regolare non obliqua.

● Sterili, pronte per l’uso.

● Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27 – 30 g/mq circa.

● Conforme F.U. vigente.

● Laccio o anello di reperimento laterale.

Confezionamento:
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Doppio blister di carta per uso medicale e film di poliammide/polipropilene resistente con invito

all’apertura ed apertura peel-open. Il blister esterno deve essere munito di doppia etichetta

staccabile per la tracciabilità con numero di lotto di produzione, codice articolo e misura.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico, per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

1 confezione per misura

LOTTO 12 - TAMPONI DI GARZA NON STERILI ROTONDI CON E

SENZA FILO DI BARIO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella

F)

Caratteristiche minime:

● Tamponi morbidi di forma sferica, con elastico, confezionati con un unico segmento di

garza ripiegato in modo da formare un batuffolo.

● Titolo garza 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa.

● Indice bioburden non superiore a 100 UFC/.

● Sterilizzabili.

● Ove previsto, il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in

ogni strato della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al

60%.

● I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni

previste dalla normativa vigente quando sottoposti ai normali metodi di sterilizzazione, i

tamponi non devono deformarsi: la garza deve mantenere inalterate le caratteristiche,

l’elastico deve mantenere inalterate le caratteristiche e non cedere sostanze estranee.

● Il tessuto in cotone 100% deve essere conforme alla F.U.

Confezionamento:
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In confezioni da max 100 pz.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico, per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

1 confezione di almeno due misure

LOTTO 13 - TAMPONI DI GARZA STERILI QUADRATI E ROTONDI A
STRUTTURA RIGIDA CON FILO DI BARIO (offerta economicamente più
vantaggiosa - Tabella F)

Caratteristiche minime:

● Tamponi quadrati sterili con elastico.

● Tamponi rotondi sterili a struttura rigida, con filo di repere.

● Titolo garza 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa.

● Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato

della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%.

● Il tessuto in cotone 100% deve essere conforme alla F.U.

Confezionamento:

Doppio blister di carta per uso medicale e film di poliammide/polipropilene resistente, da 10pz,

con invito all’apertura ed apertura peel-open. Il blister esterno deve essere munito di doppia

etichetta staccabile per la tracciabilità con numero di lotto di produzione, codice articolo e

misura. I doppi blister devono essere posti in box dispenser di cartoncino resistente e stampato

con tutte le informazioni richieste.

Destinazione d’uso:

Dispositivo invasivo chirurgico, per uso temporaneo o a breve termine.

Campionatura:

1 confezione di almeno due misure
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LOTTO 14 - GARZA ALLO IODOFORMIO (aggiudicazione al prezzo più
basso)

Caratteristiche minime:

● tessitura regolare, non obliqua e bordi privi di sfilacciature e cimose con un titolo di 12/8,

filato 32/40

● non sterile, monouso

● con iodoformio ripartito in modo uniforme in quantità non inferiore al 10%

Confezionamento:

in confezione singola con materiale idoneo (carta resistente e

perfettamente sigillata, con elevata impermeabilità in modo da garantire una costante

concentrazione di iodoformio nel tempo). Deve essere presente anche una ulteriore protezione

con involucro di carta scura atta ad assicurare la stabilità dello iodoformio (doppio incarto).

Destinazione d’uso:

dispositivo invasivo chirurgico per uso temporaneo o a breve termine.

LOTTO 15 - GARZA PARAFFINATA IN COTONE STERILE (TIPO
LOMATUELL H) (aggiudicazione al prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● In cotone idrofilo.

● Impregnata di sostanze grasse (paraffina, vaselina), priva di sostanze medicamentose e di

principi attivi, non aderente, di facile rimozione.

● Deve proteggere i tessuti neoformati dai traumi delle aderenze al cambio della

medicazione e deve ridurre al minimo il dolore del paziente.

● Ritagliabile senza pericoli di sfilacciature

confezionamento:

In confezione singola sterile di facile apertura.

Destinazione d’uso:
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Trattamento di ferite, da asciutte ad essudanti, per le quali è necessario

impedire che la medicazione aderisca

LOTTO 16 - MEDICAZIONE IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA
ASSORBENTE (aggiudicazione al prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● Supporto in TNT poroso conformabile.

● Massa adesiva ipoallergenica distribuita su tutti i lati del tampone.

● Tampone assorbente centrale in tessuto a base di fibra di cellulosa altamente assorbente,

non aderente a contatto con la cute, di dimensioni proporzionate alla misura della

medicazione foglio di carta di protezione dotato di piegatura o linea di frattura.

● Latex free.

Confezionamento:

Incarto primario in buste singole, con apertura facilitata,

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee e per impieghi postoperatori.

LOTTO 17 - TASCA PER PROTEZIONE CATETERI (aggiudicazione al
prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

Sacchetto sterile in TNT autoadesivo per la protezione di tutti i cateteri temporanei o permanenti

Destinazione d’uso:

Per il fissaggio di cateteri venosi.

LOTTO 18 - TASCHE IMPERMEABILI PER PROTEZIONE CATETERI
(offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella G)

Caratteristiche minime:

● Tasca in materiale impermeabile per la protezione dell’exit site.

● Chiusa sui quattro lati e idonea sia per la doccia che bagno/immersione.
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● Provvista di foro adesivo 10x9 in idrocolloide per il fissaggio alla cute.

● Disponibile anche con sistema apertura/chiusura sul fondo.

Destinazione d’uso:

Contenimento delle cannule del catetere durante le operazioni che implicano il contatto con

l’acqua.

Campionatura:

1 confezione per tipologia

LOTTO 19 - MEDICAZIONE IN POLIURETANO CON TAGLIO AD U
(offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella H)

Caratteristiche minime:

● �~�–�•�š�”�’�«�š� �Ÿ�–�Q�¥�£�’�¤�¡�’�£�–�Ÿ�¥�–�Q�’�•�–�¤�š�§�’�]�Q�š�ž�¡�–�£�ž�–�’�“�š�•�–�Q�Y�~�‡�…�ƒ���d�_�a�a�a

�˜�`�ž�c�`�c�e�™�Z

● Monouso sterile

● In poliuretano estensibile per fissaggio cateteri.

● Con taglio ad U.

Destinazione d’uso:

Medicazione per fissaggio di linee centrali e periferiche.

Campionatura:

3 buste

LOTTO 20 - MEDICAZIONE STERILE IN POLIURETANO A RILASCIO DI
CLOREXIDINA (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella I)

Caratteristiche minime:

● �~�–�•�š�”�’�«�š� �Ÿ�–�Q�¥�£�’�¤�¡�’�£�–�Ÿ�¥�–�Q�’�•�–�¤�š�§�’�]�Q�š�ž�¡�–�£�ž�–�’�“�š�•�–�Q�Y�~�‡�…�ƒ���d�_�a�a�a

�˜�`�ž�c�`�c�e�™�Z�_

● Monouso sterile.

● In poliuretano estensibile per fissaggio cateteri.
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● Contenente tampone in gel pad o schiuma a lento rilascio di clorexidina (tampone idoneo

a ricoprire la zona di inserzione del catetere non inferiore a 1,9 cm di h o diametro).

● Contenente massa adesiva ipoallergenica.

● Sistema di stabilizzazione della medicazione attraverso zone di rinforzo perimetrale e/o

sistemi aggiuntivi.

● Con foglio di protezione facilmente asportabile

● �…�–�ž�¡� �Q�•�š�Q�¡�–�£�ž�’�Ÿ�–�Ÿ�«�’�Q�š�Ÿ�Q�¤�š�¥�¦�Q���Q�h�˜�˜

Confezionamento:

Incarto primario in busta singola con apertura peel-open o con altra soluzione che garantisca la

sterilità del singolo articolo.

Destinazione d’uso:

Dispositivo medico per medicazione del punto inserzione del catetere venoso centrale ad azione

antimicrobica per riduzione rischio infezione catetere correlata.

Campionatura:

3 pezzi

LOTTO 21 MEDICAZIONE DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO IN
POLIURETANO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella L):

caratteristiche minime del sublotto 21.1 - SISTEMA DI FISSAGGIO SENZA SUTURA CON
MEDICAZIONE TRASPARENTE:

● �„�š�¤�¥�–�ž�’�Q�•�š�Q�—�š�¤�¤�’�˜�˜�š� �Q�¦�Ÿ�š�§�–�£�¤�’�•�–�Q�”� �Ÿ�Q�ž�–�•�š�”�’�«�š� �Ÿ�–�Q�¥�£�’�¤�¡�’�£�–�Ÿ�¥�–

�’�•�–�¤�š�§�’�]�Q�š�ž�¡�–�£�ž�–�’�“�š�•�–�Q�Y�~�‡�…�ƒ���d�_�a�a�a�Q�˜�`�ž�c�`�c�e�™�Z�_

● Monouso sterile.

● Composto da dispositivo senza fili di sutura per stabilizzazione di cateteri arteriosi e

venosi, preferibilmente ad incastro o ad alette integrato su una base traspirante.

● Massa adesiva ipoallergenica in silicone.

● Riposizionabile.

● �…�–�ž�¡� �Q�•�š�Q�¡�–�£�ž�’�Ÿ�–�Ÿ�«�’�Q�š�Ÿ�Q�¤�š�¥�¦�Q���Q�h�˜�˜�_
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Confezionamento:

Incarto primario in busta singola con apertura peel-open o con altra soluzione che garantisca la

sterilità del singolo articolo.

Destinazione d’uso:

Dispositivo medico per fissaggio e stabilizzazione del catetere venoso e arterioso.

Campionatura:

3 pezzi

caratteristiche minime del sublotto 21.2 - SISTEMA DI FISSAGGIO SENZA SUTURA CON
MEDICAZIONE TRASPARENTE E MEDICAZIONE A RILASCIO DI CLOREXIDINA :

● �„�š�¤�¥�–�ž�’�Q�•�š�Q�—�š�¤�¤�’�˜�˜�š� �Q�¦�Ÿ�š�§�–�£�¤�’�•�–�Q�”� �Ÿ�Q�ž�–�•�š�”�’�«�š� �Ÿ�–�Q�¥�£�’�¤�¡�’�£�–�Ÿ�¥�–

�’�•�–�¤�š�§�’�]�Q�š�ž�¡�–�£�ž�–�’�“�š�•�–�Q�Y�~�‡�…�ƒ���d�_�a�a�a�Q�˜�`�ž�c�`�c�e�™�Z

● Monouso sterile

● Composto da dispositivo senza fili di sutura per stabilizzazione di cateteri arteriosi e

venosi, preferibilmente ad incastro o ad alette integrato su una base traspirante.

● Massa adesiva ipoallergenica in silicone

● Integrato con tampone in gel pad o schiuma a lento rilascio di clorexidina al 2%

(tampone idoneo a ricoprire la zona di inserzione del catetere non inferiore a 1,9

cm di h o diametro)

● Riposizionabile

● �…�–�ž�¡� �Q�•�š�Q�¡�–�£�ž�’�Ÿ�–�Ÿ�«�’�Q�š�Ÿ�Q�¤�š�¥�¦�Q���Q�h�˜�˜

Confezionamento:

Incarto primario in busta singola con apertura peel-open o con altra soluzione che garantisca la

sterilità del singolo articolo.

Destinazione d’uso:

Dispositivo medico per fissaggio e stabilizzazione del catetere venoso e arterioso ad azione

antimicrobica.

Campionatura:

3 pezzi
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LOTTO 22 - SISTEMA DI FISSAGGIO SENZA SUTURA CON
MEDICAZIONE TRASPARENTE E MEDICAZIONE A RILASCIO DI
CLOREXIDINA (criterio aggiudicazione prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● Medicazione sterile in TNT alluminizzato a tre strati

● Lo strato a contatto con la ferita è formato da TNT di  viscosa perforato le cui fibre sono

rivestite di allumini; il secondo strato è costituito da TNT assorbente

● Il lato esterno copre lo strato assorbente ed è costituito da un sottile strato di TNT

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee e per impieghi postoperatori.

LOTTO 23 - MEDICAZIONE IN TNT ALLUMINIZZATO PER
TRACHEOSTOMIA (criterio aggiudicazione prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● Medicazione sterile fenestrata non aderente costituita da un foglio di TNT morbido

aerato e assorbente provvista di foro centrale adattabile a cannule tracheostomiche di

diverso calibro.

● Superficie di contatto vaporizzata con alluminio

● Latex-free

Confezionamento:

Incarto primario in buste singole, con apertura facilitata

Destinazione d’uso:

Medicazione di tracheotomie

LOTTO 24 - MEDICAZIONE TRACHEOSTOMICA ASSORBENTE IN TNT
(criterio aggiudicazione prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● Medicazione tracheostomica in TNT e viscosa a tre strati altamente assorbente.
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● Traspirante con foro.

Destinazione d’uso:

Medicazione di tracheotomie.

LOTTO 25 - TAMPONE ASSORBENTE STERILE PER CANALE
FEMORALE (criterio aggiudicazione prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

Tampone chirurgico in materiale spugnoso assorbente  monouso sterile in confezione singola

Destinazione d’uso:

Assorbente per canale femorale.

LOTTO 26 - COMPRESSE OCULARI IN COTONE O IN TNT (criterio
aggiudicazione prezzo più basso)

Caratteristiche minime SUBLOTTI 26.1 e 26.2 :

● Medicazione sterile oftalmica morbida costituita da un supporto in TNT di spessore tale

da  proteggere l’occhio da traumi.

● Forma ovale conformabile.

● Latex free

Massa adesiva ipoallergenica atraumatica alla rimozione.

Confezionamento:

Incarto primario in buste singole.

Destinazione d’uso:

Per medicazione oftalmica.

Caratteristiche minime SUBLOTTI 26.3:

�” Medicazione sterile oftalmica morbida costituita da un supporto in ovatta di cotone 100%,
rivestito di garza di cotone o TNT su entrambi i lati di spessore tale da proteggere l’occhio
da traumi.

● Forma ovale conformabile.

● Latex free.
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● Tollerabile (assenza di irritazioni cutanee)

Confezionamento:

Incarto primario in buste singole

LOTTO 27 - CEROTTI DI VARIO GENERE (criterio aggiudicazione prezzo
più basso)

Caratteristiche minime SUBLOTTI 27.1, 27.2, 27.3 - CEROTTI A NASTRO IN TNT:

● Costituito da supporto in TNT non estensibile.

● Facilmente lacerabile e conformabile.

● Massa adesiva ipoallergenica, permeabile all’aria e al vapore acqueo dotato di buona

adesività senza però aderire ai guanti durante le manovre di medicazione e senza lasciare

residui alla rimozione.

● I bordi non devono presentare sbavature e sfilacciature.

● Latex free.

Confezionamento:

Rocchetti in scatole da max 24 pz.

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee.

Caratteristiche minime SUBLOTTO 27.4 - CEROTTO IN SETA ARTIFICIALE:

�” Costituito da supporto in seta artificiale non estensibile.

● Facilmente lacerabile con le mani bidirezionalmente e conformabile.

● Massa adesiva in acrilato ipoallergenico con forte aderenza, permeabile all’aria e al

vapore acqueo.

● Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza lasciare residui.

● I bordi non devono presentare sbavature e sfilacciature.

● Latex free.

Confezionamento:

Rocchetti con alette in scatole da max 24 pz.

23



Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee.

Caratteristiche minime SUBLOTTO 27.5 - CEROTTO IN TELA AREATA
ALL’OSSIDO DI ZINCO SU ROCCHETTO:

● Il contenuto in ossido di zinco non deve essere inferiore al 20% della massa adesiva.

● I bordi non devono presentare sbavature o sfilacciature.

● Latex free.

Confezionamento:

Rocchetti con alette in scatole da max 24 pz.

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee.

Caratteristiche minime SUBLOTTI 27.6 E 27.7 - CEROTTO IN POLIETILENE
TRASPARENTE MICROFORATO:

● Cerotto in nastro trasparente in film di polietilene microforato.

● Adesivo in poliacrilato ipoallergenico.

● Radiotrasparente.

● Latex free.

Confezionamento:

Rocchetti con alette in scatole da max 24 pz.

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee.

Caratteristiche minime SUBLOTTI 27.8 E 27.9 - CEROTTINO MEDICATO
STERILE IN POLIETILENE:

● Cerottino medicato sterile pronto all’uso.
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● Costituito da un supporto in polietilene (o altro materiale polimerico di sintesi) perforato

con massa adesiva ipoallergenica sui quattro lati ed una compressa adesiva centrale ad

alto potere assorbente non aderente alla ferita.

● Traspirante al vapore acqueo e resistente all’acqua.

● Adeguato potere adesivo anche su zone difficili (es: zone articolari, ecc..).

● Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza lasciare residui.

● Latex free.

Confezionamento:

Confezionati singolarmente e raccolti in confezioni da max 1000 pz.

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee.

Caratteristiche minime SUBLOTTO 27.10 - CEROTTINO MEDICATO IN TNT

�” Cerottino medicato sterile pronto all’uso costituito da un supporto in TNT con massa

adesiva ipoallergenica sui quattro lati ed una compressa adesiva centrale ad alto potere

assorbente non aderente alla ferita.

● Traspirante al vapore acqueo e resistente all’acqua

● Adeguato potere adesivo anche su zone difficili (es: zone articolari, ecc..)

● Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza lasciare residui

● Latex free

Confezionamento:

Confezionati singolarmente e raccolti in confezioni da max 1000 pz.

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee.

25



Caratteristiche minime SUBLOTTO 27.11- CEROTTINO MEDICATO STERILE
MICROFORATO ESTENSIBILE TRASPARENTE:

● Cerottino medicato sterile pronto all’uso costituito da un supporto in tessuto retinato

estensibile con massa adesiva ipoallergenica sui quattro lati ed una compressa adesiva

centrale ad alto potere assorbente non aderente alla ferita traspirante al vapore acqueo e

resistente all’acqua

● Adeguato potere adesivo anche su zone difficili (es: zone articolari, ecc..).

● Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza lasciare residui.

● Latex free.

Confezionamento:

Confezionati singolarmente e raccolti in confezioni da max 1000 pz.

Destinazione d’uso:

Per la medicazione di lesioni cutanee.

Caratteristiche minime SUBLOTTO 27.12 - CEROTTO MEDICATO IN TNT IN
STRISCIA:

● Supporto in TNT poroso e conformabile, massa adesiva ipoallergenica distribuita sui lati

del tampone.

● Tampone assorbente centrale in tessuto di fibra di cellulosa altamente assorbente, protetto

da un film di poliestere o altro materiale che riduca l’aderenza alla ferita, di dimensioni

proporzionate alla misura foglio di protezione dotato di piegatura o linea di frattura

Confezionamento:

incarto primario singolo.

Destinazione d’uso:

per la medicazione di lesioni cutanee.

LOTTO 28 - MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO IN
POLIURETANO(offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella M)

Caratteristiche minime:
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● Supporto in TNT poroso, aerato, estensibile, conformabile anche su parti molto sagomate

senza formare pieghe.

● Massa adesiva ipoallergenica uniformemente distribuita, protetta da un foglio dotato di

linea di frattura.

● Radiotrasparente, sterilizzabile.

● Chimicamente stabile, inerte, atossico

● Elevata tollerabilità anche su cute sensibile e danneggiata.

● Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza lasciare residui.

● Latex free.

Confezionamento:

Incarto primario singolo in scatola.

Destinazione d’uso:

Per il fissaggio delle medicazioni.

Campionatura:

2 pezzi

LOTTO 29 - GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA (criterio aggiudicazione
prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● Buste di materiale plastico e/o TNT contenenti preparato/i chimico/i (liquido o polvere)

conformi alle normative vigenti, che per sollecitazione dinamica attivi, per mescolamento

o direttamente, una reazione chimica che determina un intenso, pronto e prolungato

raffreddamento del preparato stesso.

● Le buste devono essere chimicamente stabili, inerti, atossiche, avere una buona resistenza

alla rottura; se rotte il materiale chimico contenuto non deve essere pericoloso per gli

utilizzatori (deve potersi eliminare tramite semplici operazioni di lavaggio o

tamponamento) né inquinante per l’ambiente.

Destinazione d’uso:

Terapia del freddo di breve durata.
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LOTTO 30 -  CEROTTO SPRAY (criterio aggiudicazione prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● Flacone spray.

● Eroga film protettivo traspirante.

Destinazione d’uso:

Medicazione di piccole ferite.

LOTTO 31 -  SILICONE SPRAY (criterio aggiudicazione prezzo più basso)

Caratteristiche minime:

● Flacone spray.

Destinazione d’uso:

Lubrificante  per uso sanitario.

LOTTO 32 - SOLUZIONE SALINA SPRAY (criterio aggiudicazione prezzo più
basso)

Caratteristiche minime:

● Soluzione salina sterile utilizzata per detergere, irrigare ed idratare ferite acute e croniche

a base di ioni sodio, calcio e potassio.

Confezionamento:

Flacone spray/nebulizzatore con erogatore da 125-250 ml che consenta la costante erogazione

fino a completo esaurimento del prodotto

Destinazione d’uso:

Detersione ferite

LOTTO 33 - SOLUZIONE FISIOLOGICA PRESSURIZZATA (criterio
aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime�•

● Soluzione fisiologica sterile pressurizzata.
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● Adiuvante anche nello sbrigliamento del tessuto necrotico delle ferite crostose con due

ugelli uno per alta pressione e uno per bassa pressione

Destinazione d’uso:

Per detergere, irrigare, idratare ferite acute e croniche , superfici cutanee integre o lese, cavità o

mucose del corpo.

LOTTO 34 - SPRAY TOPICO A BASE DI EMOGLOBINA (criterio
aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Spray topico a base di emoglobina per il trattamento delle lesioni croniche. Il legame

dell’emoglobina con l’ossigeno dell’aria permette di ossigenare la base della lesione

favorendone la guarigione.

● Flacone da 12ml

Destinazione d’uso:

Trattamento lesioni croniche

LOTTO 35 - MEDICAZIONE AL MIELE (criterio aggiudicazione prezzo più
basso)
Caratteristiche minime:

● Medicazione a base di miele puro al 100% standardizzato e sterilizzato in garza

impregnata composta da un bendaggio in tulle deve favorire lo sbrigliamento delle lesioni

necrotiche e la riduzione della carica batterica al fine di riattivare la riepitelizzazione.

Destinazione d’uso:

Trattamento di varie tipologie di lesioni acute infette, ulcere da pressione, ulcere vascolari, ferite

chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado.

LOTTO 36 - SPRAY ALL’ARGENTO (criterio aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Spray con argento sulfadiazina 1% e caolino leggero
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Destinazione d’uso:

Disinfezione e assorbimento dell’essudato delle ferite

LOTTO 37 - MEDICAZIONE IN POLIURETANO PER TALLONE (offerta
economicamente più vantaggiosa - Tabella N)
Caratteristiche minime:

● Medicazione senza bordo adesivo in schiuma di poliuretano assorbente, semipermeabile,

che consenta un'elevata traspirazione, dotata di una superficie a contatto con la lesione

tale da garantire una rimozione atraumatica.

● Deve garantire il mantenimento del microambiente umido ottimale, possedere struttura

assorbente, evitando la macerazione della cute perilesionale e il rilascio dell’essudato

anche sotto compressione.

● Dotata di un film esterno permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi.

Destinazione d’uso:

Prevenzione e trattamento di lesioni essudanti anche in fase di granulazione e riepitelizzazione in

zone “critiche” del corpo.

Campionatura:

2 pezzi

LOTTO 38 - MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA (criterio
aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Medicazione sterile a captazione batterica su base di fibra sintetica in garza.

● Medicazione sterile a captazione batterica su base di fibra di cotone in nastro.

Destinazione d’uso:

Medicazione primaria per ferite infette o criticamente colonizzate con essudato da moderato ad

elevato.
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LOTTO 39 - GARZA A CAPTAZIONE BATTERICA IMPREGNATA DI
IDROGEL (criterio aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Garza a captazione batterica impregnata di idrogel.

Destinazione d’uso:

Medicazione primaria per ferite infette o criticamente colonizzate con essudato da lieve a moderato.

LOTTO 40 - MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA ALTAMENTE
ASSORBENTE (criterio aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Medicazione per captazione batterica altamente assorbente.

Destinazione d’uso:

Medicazione primaria per ferite infette o criticamente colonizzate con essudato da moderato ad

elevato.

LOTTO 41 - MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA IDROATTIVA

(criterio aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Medicazione per captazione batterica assorbente idroattiva

Destinazione d’uso:

Medicazione primaria per ferite infette o criticamente colonizzate con essudato da scarso ad elevato.

LOTTO 42 - MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA SU FIBRA
SINTETICA E COMPRESSA ASSORBENTE (criterio aggiudicazione prezzo
più basso)
Caratteristiche minime:

● Medicazione sterile a captazione batterica su base di fibra sintetica e compressa assorbente.

Destinazione d’uso:

Medicazione primaria per ferite infette o criticamente colonizzate con essudato da moderato ad

elevato.
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LOTTO 43 - SOSTITUTO DERMICO (criterio aggiudicazione prezzo più
basso)
Caratteristiche minime:

● Epitelio sintetico 100%, conformabile al letto della ferita che aderisce al fondo della stessa

● Sostituto epidermico temporaneo favorente la rapida riepitelizzazione capace di costituire

una barriera per i batteri.

Destinazione d’uso:

Sostituto epidermico

LOTTO 44 - SOSTITUTO DERMICO CON GAG (criterio aggiudicazione
prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Sostituto dermico rigenerativo - cute artificiale – matrice dermica a doppio strato utilizzata

come struttura per la rigenerazione cutanea costituita da una matrice porosa dicollagene e

uno strato di silicone che agisce come pseudoepidermide. La matrice dermica a doppio

strato formata da uno scaffold poroso di fibre di collagene derivanti da tendine bovino di

tipo I reticolato al 90% e di glicosaminoglicano al 10%;

● Oltre alla matrice porosa di collagene deve essere presente uno strato di silicone che agisce

come pseudo-epidermide o sostituto epidermico temporaneo, che impedisce la perdita di

umidità della ferita rimuovibile dopo circa 3 settimane deve avere una porosità idonea alla

rigenerazione organizzata del neoderma.

● Presenza di GAG.

Destinazione d’uso:

Sostituto dermico rigenerativo – cute artificiale: medicazione per riempimento o sostituzione del

tessuto connettivale.

LOTTO 45 - SOSTITUTO DERMICO IN MATRICE FLUIDA (criterio
aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:
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● Matrice fluida avanzata a base di granulato di collagene di tendine bovino cross-linkato e

condroitin-6- solfato.

● Il granulato di collagene –glicosaminoglicano si deve reidratare con soluzione salina sterile;

● Fornita in kit monouso sterile;

● Somministrabile con siringa munita di iniettore flessibile;

Destinazione d’uso:

Sostituto dermico rigenerativo – cute artificiale: medicazione per riempimento o sostituzione del

tessuto connettivale .

LOTTO 46: MEDICAZIONI EMOSTATICHE STERILI IN CELLULOSA
OSSIDATA RIGENERATA O NON RIGENERATA (offerta economicamente
più vantaggiosa - Tabella O)
Caratteristiche minime:

● Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata (rigenerata o non

rigenerata) con proprietà battericide comprovate da studi clinici a PH acido a contatto con

fluidi biologici conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2

settimane.

● Conservabile a temperatura ambiente.

Destinazione d’uso:

Agente emostatico topico, coadiuvante negli interventi chirurgici per il controllo dell’emorragia

capillare, venosa e delle piccole arterie.

Campionatura:

1 confezione secondaria

LOTTO 47: MEDICAZIONI EMOSTATICHE STERILI IN CELLULOSA
OSSIDATA RIGENERATA O NON RIGENERATA IN FORMA FIBRILLARE
(offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella O)
Caratteristiche minime:

● Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata ad uso

intraoperatorio che non necessita di rimozione in formato fibrillare a PH acido a contatto
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con fluidi biologici conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in

1-2 settimane

● Conservabile a temperatura ambiente.

Destinazione d’uso:

Agente emostatico topico, coadiuvante negli interventi chirurgici per il controllo dell’emorragia

capillare, venosa e delle piccole arterie.

Campionatura:

1 confezione secondaria

LOTTO 48: MEDICAZIONI EMOSTATICHE STERILI IN CELLULOSA
OSSIDATA RIGENERATA O NON RIGENERATA IN FORMA FIBRILLARE
NON TESSUTO (offerta economicamente più vantaggiosa - Tabella O)
Caratteristiche  minime:

● Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata con proprietà battericide

comprovate da studi clinici in forma fibrillare non tessuta a PH acido a contatto con fluidi

biologici

● Conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2 settimane

● Conservabile a temperatura ambiente.

Destinazione d’uso:

Agente emostatico topico, coadiuvante negli interventi chirurgici per il controllo dell’emorragia

capillare, venosa e delle piccole arterie.

Campionatura:

1 confezione secondaria

LOTTO 49 - MEDICAZIONI EMOSTATICHE IN SPUGNA DI GELATINA
(criterio aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Spugna in pura gelatina emostatica sterile insolubile in acqua e riassorbibile di origine

suina pura circa al 99%.

● PH neutro.

● Riassorbibile in 3-4 settimane.
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● Uniformemente porosa, bianca, leggerissima, tenace e non elastica.

● Veloce capacità di emostasi.

● Ottima tollerabilità e biocompatibilità.

● Elevata resistenza e duttilità d’uso sia asciutta che inumidita con soluzione fisiologica,

durante la manipolazione non deve presentare tendenza a disgregarsi, deve essere

flessibile  e facilmente riducibile in formati diversi, non deve aderire a bisturi e guanti

Confezionamento:

Confezione singola sterile con apertura peel open o con altra soluzione che garantisca

all’apertura la sterilità del singolo articolo.

Destinazione d’uso:

Agente emostatico topico.

LOTTO 50 - MATRICE EMOSTATICA STERILE (offerta economicamente
più vantaggiosa - Tabella P)
Caratteristiche minime:

● Matrice emostatica sterile fluida a base di gelatina di origine suina riassorbibile.

● Riassorbibile in 4-6 settimane.

● Fornito in kit completo di tutti i componenti necessari all’applicazione

● Disponibile in volumi diversi

Destinazione d’uso:

Indicato in vari ambiti chirurgici come coadiuvante dell’emostasi

LOTTO 51 - MATRICE EMOSTATICA STERILE CON TROMBINA (offerta
economicamente più vantaggiosa - Tabella Q)
Caratteristiche minime:

● Matrice emostatica sterile fluida.

● A base di gelatina di origine suina o bovina riassorbibile.

● Riassorbibile in 6-8 settimane.

● Contiene trombina.

● Fornito in kit completo di tutti i componenti necessari all’applicazione.
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Destinazione d’uso:

Indicato in vari ambiti chirurgici come coadiuvante dell’emostasi

LOTTO 52 - CEROTTO EMOSTATICO STERILE (criterio aggiudicazione
prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Cerotto emostatico sterile.

● Supporto adesivo ipoallergenico in plastica (latex free).

● Spugna tampone in fibra di cellulosa ad alta biocompatibilità.

Destinazione d’uso:

Medicazione post-dialitica rapida

LOTTO 53 - CEROTTO EMOSTATICO STERILE POST DIALITICO
(criterio aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Cerotto emostatico sterile

● Supporto adesivo ipoallergenico in plastica (latex free)

● Spugna tampone in fibra di cellulosa ad alta biocompatibilità

Destinazione d’uso:

Medicazione post-dialitica rapida.

LOTTO 54 TAMPONI SPECIALI NASALI (offerta economicamente più
vantaggiosa - Tabella R)
Caratteristiche minime:

● Tamponi sterili in polimero biocompatibile.

● Tampone sterile in materiale sintetico privo di filamenti ad elevata capacità assorbente,

non aderente, in grado di espandersi atraumatico all’estrazione.

● Ove richiesto provvisto di filo di repere e cannula di scarico centrale in silicone.

● Latex free.

● Biodegradabili.

● Non devono rilasciare filamenti sia in fase di inserimento che di rimozione
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Confezionamento:

Tamponi devono essere confezionati in doppia busta sterile.

Destinazione d’uso:

Tamponi post operatori.

Campionatura:

2 pezzi per tipologia

LOTTO 55 - TAMPONI SPECIALI AURICOLARI (offerta economicamente
più vantaggiosa - Tabella R)
Caratteristiche minime:

● Tamponi sterili in polimero biocompatibile.

● Tampone sterile in materiale sintetico privo di filamenti ad elevata capacità assorbente,

non aderente, in grado di espandersi atraumatico all’estrazione.

● Ove richiesto provvisto di filo di repere e cannula di scarico centrale in silicone.

● Latex free.

● Biodegradabili.

● Non devono rilasciare filamenti sia in fase di inserimento che di rimozione

Confezionamento:

Tamponi devono essere confezionati in doppia busta sterile.

Destinazione d’uso:

Tamponi post operatori.

Campionatura:

2 pezzi per tipologia

LOTTO 56 - MEDICAZIONI IN POLIURETANO CON
ANTINFIAMMATORIO NON STEROIDEO (criterio aggiudicazione prezzo
più basso)
Caratteristiche minime:

● Medicazione in schiuma di poliuretano, pluristratificata, idrofila

● Con struttura alveolare verticale.
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● Non adesiva.

● Contenente ibuprofene (0,5mg/7cm2).

Destinazione d’uso:

Medicazione per ferite e piaghe.

LOTTO 57 - TERAPIA FOTODINAMICA CON LUCE ROSSA (criterio
aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Soluzione sterile da 1ml contenente la molecola RLP068/CL da utilizzare con lampada

fotodinamica a luce rossa fornita in comodato d’uso gratuito

Destinazione d’uso:

terapia coadiuvante nella facilitazione del processo di guarigione delle lesioni cutanee

Confezionamento:

scatole contenenti 5fl da 1ml

LOTTO 58: KIT ATTACCO/STACCO PER SISTEMA DIALITICO (offerta
economicamente più vantaggiosa - Tabella U)
Caratteristiche minime:

Attacco

● 1 telo blu con foro

● 50x60 e adesivi

● 1 cerotto TNT pretagliato 10x10

● 4 compresse di garza 18x40 16 strati

● 2 mascherine in TNT 3 strati con elastici

Stacco

● 1 tasca protezione per catetere in TNT chiusa su tre lati

● 2 cerotti pretagliati in TNT 15x5

● 2 tappi catetere sterile: tappo rosso non perforabile con attacco luer/lock maschi-femmina
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● 1 tampone rotondo in TNT racchiuso da elastico

● 1 compresse in TNT 7,5x7,5 6 strati con taglio ad Y

● 1 medicazione assorbente 3,5x4,5 con pellicola antiaderente

Destinazione d’uso:

contiene materiale necessario per effettuare la medicazione del paziente dialitico

Campionatura:

2 kit

LOTTO 59: KIT MEDICAZIONE PER CV PAZIENTE DIALITICO (offerta
economicamente più vantaggiosa - Tabella V)
Caratteristiche minime:

● 1 traversa assorbente 50x60

● 4 compresse di garza 7,5x7,5 8strati

● 1 confezione da 3 compresse in TNT 5x5 6strati

● 2 fazzolettini disinfettanti a base di clorexidina digluconato

● 2 cerotti premifistola con tampone antibatterico posto su adesivo 7.2x5

● 2 mascherine chirurgiche in TNT

Destinazione d’uso:

contiene materiale necessario per effettuare la medicazione del paziente dialitico

Campionatura:

2 kit

LOTTO 60 - SOSTITUTO DERMICO A BASE DI PELLE DI PESCE (criterio
aggiudicazione prezzo più basso)
Caratteristiche minime:

● Sostituto dermico a base di pelle di pesce acellulare liofilizzata di derivazione naturale

(merluzzo), ricca di acidi grassi polinsaturi omega-3

● La particolare lavorazione consente di mantenere la struttura tridimensionale e la

composizione chimica della pelle di pesce, risultando molto simile alla pelle umana.

Recluta fibroblasti e cheratinociti secondari favorendo la rapida vascolarizzazione e

trasformazione in tessuto cutaneo funzionale.
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Destinazione d’uso:

Trattamento di ferite difficili o altre lesioni tissutali

Particolarmente indicato per: Innesti a spessore parziale in pericolo di rigetto imminente.

Ferite chirurgiche: siti donanti, innesti, post chirurgia laser, chirurgia pediatrica, deiscenze, ferite

non guarenti post intervento, monconi post amputazione, ferite drenanti. Ferite traumatiche

(abrasioni, lacerazioni, ustioni di secondo grado) a spessore parziale o pieno spessore. Ulcere e

lesioni croniche (da pressione, vascolari, diabetiche)

ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione per i Lotti nn. 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26,27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 56, 57, 60 sarà effettuata per singolo lotto, a favore

della Ditta offerente che avrà praticato il prezzo più basso per i prodotti offerti, ai sensi

dell’art.95, comma 4, lettera b), previa verifica della idoneità dei prodotti offerti mediante

valutazione della conformità degli stessi alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato

tecnico nonché nella “Tabella Elenco Lotti”.

L’aggiudicazione dei Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 28, 37, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 59 sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo come da

disciplinare di gara.

Nel caso delle valutazione discrezionali (indicati nella colonna “modalità attribuzione del

punteggio” con la lettera D), il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente

Capitolato al paragrafo “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

dell’offerta tecnica.

La valutazione dei lotti OEPV avverrà, oltre che sulla base della documentazione tecnica (come

indicata nel disciplinare par 15) , anche sulla base della campionatura ricevuta e, solo in taluni

casi, potrà essere valutata attraverso prove pratiche condotte dalla Commissione. Di seguito per

ciascun criterio di valutazione sarà indicato la modalità di valutazione.
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Tabella A: LOTTO 1 - OVATTA DI COTONE IDROFILO

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità
di

attribuzion
e del

punteggio

A1

Mancanza di fibre estranee:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta l’assenza/minore presenza di grumi bianchi e
resti legnosi evidenziabili ad occhio nudo.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

A2

Spessore e resistenza falda:

La Commissione valuterà positivamente il prodotto con
maggiore facilità di strappo e lacerabilità e maggiore
spessore della falda

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

A3

Coefficiente di assorbimento acqua per unità di peso g/g
rilevabile da scheda tecnica o da dichiarazione allegata:
la Commissione valuterà il corrispondente valore
dichiarato nella documentazione tecnica (modello c6)

���c�c�n�b�f
�m�c�c�n�a

T

A4

Tipo di confezionamento primario :

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di
incomplete e/o inadeguate informazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario.

SI=10 NO=0 T
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il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

A5

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto con
alto grado di  resistenza e richiudibilità.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

A6

Latex free:

la Commissione assegnerà il punteggio al prodotto privo
di lattice (totale assenza) come da documentazione
tecnica prodotta nel rispetto del Disciplinare di gara par
15 Il prodotto con lattice (anche % minime) consegue
punteggio pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI=5

NO=0
T

Totale 70

Tabella B: Lotto 2 - OVATTINA ORTOPEDICA

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

B1

Assenza di fibre estranee:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenti ridotta presenza ovvero assenza di grumi bianchi
visibili ad occhio.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

B2 Facilità di strappo e lacerabilità  con le mani: 15 D
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la Commissione valuterà positivamente il prodotto con
maggiore facilità allo strappo e lacerabilità con le mani
senza utilizzo di strumenti da taglio.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

B3

Conformabilità e morbidezza:

la Commissione valuta positivamente la maggiore capacità
di adattarsi al distretto anatomico. Sarà preferito il
prodotto maggiormente soffice al fine di ridurre
l’irritabilità cutanea.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

B4

Polverosità: produce polvere all’agitazione

La Commissione assegnerà il punteggio al prodotto che
non rilascia polvere all’agitazione. Il prodotto che rilascia
polvere all'agitazione consegue punteggio pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10

NO=0
T

B5

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete
e/o inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10

NO=0
T

B6 Tipo di confezionamento primario: 10 D
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la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenti le caratteristiche di resistenza, facilità di apertura
e srotolamento.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

B7

Latex free:

la Commissione assegnerà il punteggio al prodotto privo di
lattice (totale assenza) come da documentazione tecnica
prodotta nel rispetto del Disciplinare di gara par…….. Il
prodotto con lattice (anche % minime) consegue punteggio
pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI=5

NO=0
T

Totale 70

Tabella C: Lotto 3 - OVATTINA ORTOPEDICA IN FIBRA SINTETICA

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

C1

Uniformità del tessuto: la commissione valuterà la
regolarità della trama/tessitura, la consistenza e
l’omogeneità.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

C2

Facilità di strappo e lacerabilità con le mani:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto con
maggiore facilità allo strappo e lacerabilità con le mani
senza utilizzo di strumenti da taglio.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

C3 Conformabilità e morbidezza: 10 D
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la Commissione valuta la maggiore capacità di adattarsi al
distretto anatomico. Sarà preferito il prodotto
maggiormente soffice al fine di ridurre l’irritabilità cutanea

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

C4

Capacità di controllo odore dovuto al ristagno di vapore
acqueo e proliferazione di batteri cutanei (aggiunta
batteriostatici).

La Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenti la capacità di controllo odore come sopra
descritta; il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata.

SI =15

NO = 0
T

C5

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete e
inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI =10

NO = 0
T

C6

Tipo di confezionamento primario: la Commissione
valuterà positivamente il prodotto che presenti le
caratteristiche di resistenza, facilità di apertura e
srotolamento.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

C7
Latex free:

la Commissione assegnerà il punteggio al prodotto privo di
lattice (totale assenza) come da documentazione tecnica

SI= 5

NO= 0
T
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prodotta nel rispetto del Disciplinare di gara par…….. Il
prodotto con lattice (anche % minime) consegue punteggio
pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

Totale 70

Tabella D: Lotti 4, 5, 6, 7, 8 – GARZE IN COTONE

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO
Modalità di
attribuzione

del punteggio

D1

Qualità della garza:

la Commissione valuterà positivamente l’assenza di
sfilacciature e/o di linee oblique, qualità della piegatura
(ove prevista), assenza fili sporgenti; la qualità della
saldatura del filo di bario ove previsto.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

20 D

D2

Tessitura regolare e assenza di nodi:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta tessitura regolare e l’assenza/minore presenza di
nodi

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

D3

Tempo di immersione/idrofilità: dichiarato in scheda
tecnica. Valori di rif. FUI IX ediz. <10 sec.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No: la
Commissione attribuisce il punteggio in caso di valori
pari o inferiori a 10 secondi; per i valori superiori a 10
secondi il punteggio è pari a zero.

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata.

<10sec=5
>10sec=0 T
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D4

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete
e inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10
NO=0 T

D5

Tipo di confezionamento primario e secondario

(la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta maggiore resistenza, facilità di apertura, per i
prodotti sterili qualità del doppio incarto, doppia etichetta
per tracciabilità)

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

D6

Latex  free:

la Commissione assegnerà il punteggio al prodotto privo
di lattice (totale assenza) come da documentazione
tecnica prodotta nel rispetto del Disciplinare di gara
par…….. Il prodotto con lattice (anche % minime)
consegue punteggio pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI=5
NO=0 T

Totale 70
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Tabella E: Lotti 9, 10, 11 – GARZE LAPARATOMICHE, ZAFFI, LUNGHETTE

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità
di

attribuzio
ne del

punteggio

E1

Qualità del prodotto:

la Commissione valuterà l’assenza di sfilacciature e/o di
linee oblique, qualità della piegatura (ove prevista),
assenza fili sporgenti; la qualità della saldatura del filo di
bario ove previsto

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

E2

Tessitura regolare e assenza di nodi la Commissione
valuterà positivamente il prodotto che presenta tessitura
regolare e l’assenza/minore presenza di nodi

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

E3

Qualità del laccio o anello di reperimento laterale. Sarà
valutata positivamente dalla Commissione la maggiore
lunghezza, la consistenza/resistenza, la presenza di una
colorazione, la qualità della cucitura.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

E4

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento  del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete e
inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario.

SI=10
NO=0 T
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il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

E5

Tipo di confezionamento primario: la Commissione
valuterà positivamente il prodotto che presenta maggiore
resistenza, facilità di apertura, per i prodotti sterili qualità
del doppio incarto, doppia etichetta per tracciabilità:

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

E6

Latex  free:

la Commissione assegnerà il punteggio al prodotto privo di
lattice (totale assenza) come da documentazione tecnica
prodotta nel rispetto del Disciplinare di gara par…….. Il
prodotto con lattice (anche % minime) consegue punteggio
pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=5
NO=0 T

Totale 70

Tabella F: Lotti 12,13 – TAMPONI DI GARZA NON STERILI E STERILI

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

F1

qualità del prodotto:

la Commissione valuterà positivamente l’assenza di
sfilacciature e/o di linee oblique, garza ben raccolta, con
bordi completamente rivolti all’interno per evitare
fuoriuscita di fili

20 D
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La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

F2

Senza giunture cuciture o cimose:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta assenza totale di giunture cuciture e cimose; il
prodotto con giunture cuciture e cimose conseguirà
punteggio pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10
NO=0 T

F3

Tessitura regolare e assenza di nodi la Commissione
valuterà positivamente il prodotto che presenta tessitura
regolare e l’assenza/minore presenza di nodi

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

F4

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete e
inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10
NO=0 T

F5

Tipo di confezionamento primario (la Commissione valuterà
positivamente il prodotto che presenta maggiore resistenza,
facilità di apertura, per i prodotti sterili qualità del doppio
incarto, doppia etichetta per tracciabilità )

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

20 D
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F6

Latex free (tampone ed elastico) la Commissione assegnerà
il punteggio al prodotto privo di lattice (totale assenza)
come da documentazione tecnica prodotta nel rispetto del
Disciplinare di gara par. 15 Il prodotto con lattice (anche %
minime) consegue punteggio pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI=5
NO=0 T

Totale 70

Tabella G: Lotto 18 - TASCHE IMPERMEABILI PER PROTEZIONE CATETERI

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

G1

Impermeabilità della tasca (efficacia dimostrata con test di
performance risultante da scheda tecnica o
documentazione allegata). La Commissione valuterà
l’efficacia dichiarata: verrà valutato il campione simulando
diverse condizioni d’impiego bagnato/immerso

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta e della documentazione tecnica.

20 D

G2

Adesività del sistema: resistenza al bagnato e atraumaticità
nella rimozione. La commissione premierà l’adesività
migliore sulla pelle, anche bagnato, e l’atraumaticità nella
rimozione

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

20 D

G3

Qualità del cerotto della flangia:

adesivo composto da particelle di idrocolloide su adesivo
acrilico e biocompatibile conforme con la norma UNI EN
ISO 10993-1:2018 e suoi aggiornamenti. La valutazione
avverrà reperendo tale dichiarazione su idonea
certificazione.

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica

SI=20
NO=0 T
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G4

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete e
inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=5
NO=0 T

Latex free la Commissione assegnerà il punteggio al
prodotto privo di lattice (totale assenza) come da
documentazione tecnica prodotta nel rispetto del
Disciplinare di gara par…….. Il prodotto con lattice
(anche % minime) consegue punteggio pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI=5
NO=0 T

Totale 70

Tabella H: Lotto 19 �ŸMEDICAZIONE IN POLIURETANO CON TAGLIO AD U

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

H1

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture
Vapore Trasmission Rate) non inferiore a 3000 g/m2 in 24
ore.

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta il grado di traspirabilità almeno pari a 3000 g/m2
in 24 ore. Il punteggio sarà pari a zero in caso di gradi di
traspirabilità del prodotto inferiore al valore di riferimento
suindicato.

SI=15
NO=0 T
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il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica.

H2

Facilità di applicazione:

la Commissione valuterà positivamente la presenza di
carta di protezione della massa adesiva, preincisa, tale da
permettere l’applicazione con tecnica asettica. Verrà
premiata la maggiore semplicità, velocità e praticità
nell’applicazione con tecnica asettica.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

H3

Facilità e atraumaticità alla rimozione:

La commissione premierà la rimozione più facile e meno
traumatica.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

H4

Sistemi aggiuntivi di rinforzo:

La Commissione attribuirà il punteggio in caso di presenza
di sistemi di rinforzo. Il punteggio in caso di assenza di
sistemi di rinforzo sarà pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10
NO=0 T

H5

Tipo di confezionamento primario:

la Commissione attribuirà il punteggio al prodotto che
presenta complete ed adeguate informazioni in etichetta,
anche con pittogrammi con le indicazioni per il corretto
smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete e

SI=10
NO=0 T
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inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

H6

Tipo di confezionamento primario (apertura peel open o
altra idonea apertura per garantire l’integrità e la sterilità
del prodotto).

La Commissione valuterà positivamente il sistema di
confezionamento dotato di apertura peel open o altro
sistema alternativo di apertura che garantisca l’integrità e
sterilità del prodotto.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

H7

Latex Free: la Commissione assegnerà il punteggio al
prodotto privo di lattice (totale assenza) come da
documentazione tecnica prodotta nel rispetto del
Disciplinare di gara par. 15 Il prodotto con lattice (anche
% minime) consegue punteggio pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI=5
NO=0 T

Totale 70

Tabella I:  Lotto 20 - MEDICAZIONE IN POLIURETANO A RILASCIO DI
CLOREXIDINA

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO
Modalità di
attribuzione

del punteggio

I1

Facilità e atraumaticità alla rimozione.

La commissione premierà la rimozione più facile e  meno
traumatica

10 D
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La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

I2

Trasparenza al sito di inserzione

La Commissione attribuirà il punteggio in caso di sito di
inserzione trasparente. Il punteggio in caso di assenza di
sito di inserzione trasparente sarà pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10
NO=0 T

I3

Facilità di applicazione:

la commissione valuterà positivamente il prodotto con
carta di protezione della massa adesiva, preincisa, tale da
permettere l’applicazione con tecnica asettica. Verrà
premiata la maggiore semplicità, velocità e praticità
nell’applicazione con tecnica asettica

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

20 D

I3

Sistemi aggiuntivi di rinforzo/ancoraggio

La Commissione attribuirà il punteggio in caso di
presenza di sistemi di rinforzo e/o ancoraggio. Il
punteggio in caso di assenza di sistemi di rinforzo e/o
ancoraggio  sarà pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=10
NO=0 T

I4

Sistema di trascrizione della data della medicazione

La Commissione attribuirà il punteggio in caso di
presenza di sistemi di trascrizione. Il punteggio in caso di
assenza di sistemi di trascrizione sarà pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI=10
NO=0 T
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La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta

I5

Tipo di confezionamento primario (apertura peel open o
altra idonea apertura per garantire l’integrità e la sterilità
del prodotto)

La Commissione valuterà positivamente il sistema di
confezionamento dotato di apertura peel open o altro
sistema alternativo di apertura che garantisca l’integrità e
sterilità del prodotto.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

Totale 70

Tabella L: Lotto 21  – SISTEMA DI FISSAGGIO SENZA SUTURA E CON CLOREXIDINA

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO
Modalità di
attribuzione

del punteggio

L1

Facilità e atraumaticità alla rimozione.

La commissione premierà la rimozione più facile e meno
traumatica.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

5 D

L2

Facilità di applicazione:

la commissione valuterà positivamente il prodotto con
carta di protezione della massa adesiva, preincisa, tale da
permettere l’applicazione con tecnica asettica. Verrà
premiata la maggiore semplicità, velocità e praticità
nell’applicazione con tecnica asettica

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D
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L3

La Commissione valuterà le caratteristiche del Sistema di
stabilizzazione (�H�Q�J�L�Q�H�H�U�H�G�V�W�D�E�L�O�L�]�D�W�L�R�Q�G�H�Y�L�F�H, ESD) che
deve impedire la dislocazione dei cateteri riducendo il
rischio di complicanze: sarà valutata positivamente
l’ergonomia e la praticità di posizionamento

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta

15
D

L4

Trasparenza al sito di inserzione. La Commissione
attribuirà il punteggio in caso di sito di inserzione
trasparente. Il punteggio in caso di assenza di sito di
inserzione trasparente sarà pari a zero.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI=5
NO=0 T

L5

Compatibilità con varie tipologie di cateteri

La Commissione valuterà positivamente la compatibilità
del prodotto offerto in relazione alla più ampia tipologia di
cateteri.

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica

15 D

L6

Tipo di confezionamento primario (apertura peel open o
altra idonea apertura per garantire la sterilità del prodotto)

La Commissione valuterà positivamente il sistema di
confezionamento dotato di apertura peel open o altro
sistema alternativo di apertura che garantisca l’integrità e
sterilità del prodotto.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

Totale 70
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Tabella M:  Lotto 28 - CEROTTO ESTENSIBILE IN TNT

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

M1

Maneggevolezza nell’applicazione asettica e praticità
d’uso:

la Commissione valuterà positivamente la presenza e
chiarezza delle indicazioni per la rimozione dal supporto
di protezione, maggior facilità di rimozione del supporto
protettivo, presenza di griglia per la misurazione sul
supporto protettivo.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

20 D

M2

Maggior facilità di rimozione, atraumaticità. La
commissione premierà la rimozione più facile e meno
traumatica

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

5 D

M3

Qualità dell’adesivo:

la Commissione valuterà positivamente l’ipoallergenicità
dimostrata con test specifico e l’assenza di resine e gomme
naturali che rappresentino un potenziale allergenico.

La valutazione avverrà sulla base della doc. tecnica

20
D

M4

Estensibilità trasversale e longitudinale:

la Commissione valuterà positivamente l’estensibilità del
prodotto sia  trasversale che longitudinale

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

M5 Flessibilità: 10 D
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la Commissione valuterà positivamente la capacità di
adattarsi ai vari distretti anatomici

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

M6

Confezionamento: completezza informazioni in etichetta,
contenente anche pittogrammi con indicazioni per lo
smaltimento. La Commissione attribuirà il punteggio al
prodotto che presenta complete ed adeguate informazioni
in etichetta, anche con pittogrammi con le indicazioni per
il corretto smaltimento del confezionamento primario. La
Commissione attribuisce zero punti in caso di incomplete e
inadeguate informazioni per il corretto smaltimento del
confezionamento primario.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

5 D

Totale 70

Tabella N: Lotto 37 – MEDICAZIONE IN POLIURETANO PER TALLONE

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

N1

Dotazione di un film esterno permeabile al vapore acqueo
e impermeabile ai liquidi.

Viene attribuito il punteggio al prodotto offerto che
presenti contemporaneamente un film esterno permeabile
al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi risultante da
scheda tecnica

Nessun punteggio è attribuito al prodotto che non presenti
tali due caratteristiche contemporanee.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della doc tecnica

SI = 15
NO = 0 T
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N2

La frequenza di cambio in lesioni altamente essudanti non
inferiore a 3 giorni.

La Commissione attribuirà il punteggio al prodotto offerto
la cui frequenza di cambio, in lesioni altamente essudanti,
sia superiore a 3 giorni (u.d.m. in ore : superiore a 72 ore).

La Commissione attribuirà il punteggio al prodotto offerto
la cui frequenza di cambio, in lesioni altamente essudanti,
sia inferiore o uguale a 3 giorni (cioè a 72 ore).

La frequenza del cambio in lesioni altamente essudanti
deve risultare da scheda tecnica o dichiarazione del
concorrente nella doc. tecnica.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della doc tecnica

SI = 15
NO = 0 T

N3

Adattabilità del prodotto: la Commissione valuterà
positivamente la capacità del prodotto di adattarsi
morfologicamente ed anatomicamente al gomito e al
tallone. Valutazione del campione.

10 D

N4

Priva di cuciture o residui di lavorazione che possano
favorire il decubito.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

SI = 10
NO = 0

T

N5

qualità del prodotto:

la commissione valuterà positivamente il prodotto che è in
grado di garantire il mantenimento della capacità
assorbente e assenza di sfilacciatura anche a seguito di
taglio.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

N6
Assistenza e formazione post vendita:

modalità di formazione e informazione degli utilizzatori.
Valutazione proposta: verrà premiata l’ampiezza del range

10 D
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orario del call center, l’utilizzo di piattaforma web, la
tipologia di intervento.

La commissione valuterà la soluzione proposta: verrà
premiata l’ampiezza del range orario del call center,
l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di intervento.

Totale 70

Tabella O: Lotti 46, 47, 48 MEDICAZIONI EMOSTATICHE STERILI

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

O1

Tempo di emostasi.

La Commissione prediligerà il minor tempo di emostasi
del prodotto offerto.

Il tempo di emostasi dovrà risultare dalla scheda tecnica e
dal foglietto illustrativo, ovvero mediante una
dichiarazione resa dalla ditta concorrente; il tempo
dichiarato dovrà essere adeguatamente supportato da
studi clinici indipendenti prodotti dalla Concorrente nella
documentazione tecnica.

In caso di discordanza tra la scheda tecnica e il foglietto
illustrativo la Commissione riterrà valido solo il valore di
tempo di emostasi indicato nel foglietto illustrativo del
dispositivo medico come validato da AIFA .Nel caso in
cui il foglietto illustrativo individui un range di
riferimento la Commissione terrà conto del tempo di
emostasi medio (media aritmetica).

Il tempo di emostasi dovrà essere espresso in secondi.

La commissione tecnica attribuirà un Vai =1 al
concorrente che offre il prodotto con tempo di emostasi
minore. Il tempo considerato deve essere espresso in
secondi (s). Il coefficiente degli altri concorrenti sarà
attribuito in maniera inversamente proporzionale secondo
la seguente formula:
Tai=Tmin/Ta

5 Q
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Ta= tempo di emostasi del prodotto offerto
Tmin= tempo di emostasi minore rilevato tra i prodotti
offerti

Tai= coefficiente prodotto iesimo

O2 Tempo di riassorbimento.

La Commissione premierà il minor tempo di
riassorbimento che risulterà dalla scheda tecnica e dal
foglietto illustrativo, ovvero mediante una dichiarazione
resa dalla ditta concorrente.

Il tempo di assorbimento, espresso in giorni, dovrà essere
adeguatamente supportato da studi clinici indipendenti
prodotti nella documentazione tecnica.

In caso di discordanza tra scheda tecnica e foglietto
illustrativo la Commissione riterrà valido solo il tempo di
riassorbimento riportato nel foglietto illustrativo del
dispositivo medico come validato da AIFA.

Il tempo di riassorbimento dovrà essere indicato in giorni.

La commissione tecnica attribuirà un Vai =1 al
concorrente che offre il prodotto con tempo di
riassorbimento minore. Il tempo considerato deve essere
espresso in giorni (g). Il coefficiente degli altri
concorrenti sarà attribuito in maniera inversamente
proporzionale secondo la seguente formula:
Tai=Tmin/Ta
Ta= tempo di riassorbimento del prodotto offerto
Tmin= tempo di riassorbimento minore rilevato tra i
prodotti offerti

Tai= coefficiente prodotto iesimo

5 Q

O3 Possibilità di essere suturato

Tale funzionalità deve risultare dalla scheda tecnica e dal
foglietto illustrativo, ovvero mediante una dichiarazione
resa dalla ditta concorrente.

In caso di discordanza tra scheda tecnica e foglietto
illustrativo la Commissione riterrà valido  solo la

SI = 5
NO = 0 T
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caratteristica riportata nel foglietto illustrativo del
dispositivo medico come validato da AIFA.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della funzione indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della DOC TECNICA.

O4 caratteristiche del supporto(non si tratta di supporto inteso
come dispenser, ma della consistenza della medicazione
stessa)

La Commissione valuterà positivamente l’elasticità,
maneggevolezza e consistenza del supporto sia da
asciutto che da bagnato.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

5 D

O5 Resistenza alla trazione sia da asciutto che da bagnato:

La Commissione valuterà positivamente il prodotto che
non si sfalda a contatto con il sangue e che il prodotto sia
removibile in caso di necessità. Possibilità di
riposizionamento da bagnato.

La valutazione avverrà sulla base della relazione tecnica
in cui andranno riportati nel dettaglio gli esiti dell’utilizzo
sopra descritto.

5 D

O6 caratteristiche del prodotto:

La Commissione valuterà positivamente il prodotto che
non aderisce durante l’utilizzo né ai guanti né ai ferri
chirurgici.

La valutazione avverrà sulla base della relazione tecnica
in cui andranno riportati nel dettaglio gli esiti dell’utilizzo
sopra descritto.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI = 5
NO = 0 T

O7 Validità e conservazione:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto in
grado di mantenere inalterata la qualità del prodotto per

>3 anni e
Temp.
ambiente =
5

T
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almeno 3 anni, necessariamente conservato a temperatura
ambiente, dalla data di produzione fino all’utilizzo.

La valutazione avverrà sulla base della relazione tecnica;
il tempo di validità dovrà essere indicato in anni.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento al prodotto
con validità di almeno 3 anni; in caso di validità inferiore
a 3 anni sarà assegnato punteggio pari a zero.

< 3 anni = 0

O8 Tipo di confezionamento primario: confezione singola
sterile con apertura peel-open o altra soluzione che
garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo in
doppio involucro per garantire il rispetto delle procedure
asettiche.

La Commissione valuterà positivamente il sistema di
confezionamento dotato di apertura peel open o altro
sistema alternativo di apertura che garantisca l’integrità e
sterilità del prodotto in doppio involucro per garantire il
rispetto delle procedure asettiche.

5 D

O9 Sigillatura della busta a contatto con il prodotto.

La Commissione attribuirà un punteggio pari a 3 al
prodotto contenuto all’interno di una busta perfettamente
sigillata sui 4 lati e un punteggio pari a zero in caso di
prodotto presentato senza busta sigillata.

SI– 3

NO- 0
T

O10 Tipo di confezionamento secondario:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta confezionamento secondario con le seguenti
caratteristiche: apertura a cassetto, impilabile.
Completezza informazioni in etichetta. Presenza di
pittogrammi per il corretto smaltimento.

5 D

O11 Confezione esterna (BOX):

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta confezione esterna con indicazioni del contenuto
su ogni lato.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI = 2
NO = 0 T
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O12 Presenza di stickers (o sistemi idonei) su ogni confezione
per tracciabilità prodotto.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI = 5
NO = 0 T

O13 Assistenza e formazione post vendita: modalità di
formazione e informazione degli utilizzatori.

La commissione valuterà la soluzione proposta: verrà
premiata l’ampiezza del range orario del call center,
l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di intervento.

5
D

O14 Documentazione tecnica:

La Commissione valuterà positivamente la schematicità
ed esaustività delle informazioni, facilità di reperimento
delle stesse, quantità e qualità dei lavori pubblicati sulle
principali banche dati (Pubmed-Medline) sulle peculiarità
del prodotto.

Si potranno riferire un massimo di n.3 lavori di
pubblicazione sulle principali banche dati escludendo
quelli fatti in sede di registrazione del prodotto.

10 D

Totale 70
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Tabella P:Lotto 50 -   MATRICE EMOSTATICA

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

P1

tempo di emostasi :

La Commissione prediligerà il minor tempo di emostasi
del prodotto offerto.

Il tempo di emostasi dovrà risultare dalla scheda tecnica e
dal foglietto illustrativo, ovvero mediante una
dichiarazione resa dalla ditta concorrente; il tempo
dichiarato dovrà essere adeguatamente supportato da
studi clinici indipendenti prodotti dalla Concorrente nella
documentazione tecnica.

In caso di discordanza tra la scheda tecnica e il foglietto
illustrativo la Commissione riterrà valido solo il valore di
tempo di emostasi indicato nel foglietto illustrativo del
dispositivo medico come validato da AIFA .Nel caso in
cui il foglietto illustrativo individui un range di
riferimento la Commissione terrà conto del tempo di
emostasi medio (media aritmetica).

19 D

P2

Completezza kit somministrazione con applicatore
endoscopico dedicato

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della funzione indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della doc tecnica

SI = 19

NO=0

T

P3

Confezione esterna (BOX):

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta confezione esterna con indicazioni del
contenuto su ogni lato.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI = 7
NO = 0 T

66



La valutazione avverrà sulla base della

P4

Presenza di stickers (o sistemi idonei) su ogni confezione
per tracciabilità prodotto

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della

SI = 13
NO = 0 T

P5

Assistenza e formazione post vendita: modalità di
formazione e informazione degli utilizzatori. Valutazione
proposta:  verrà premiata l’ampiezza del range orario del
call center, l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di
intervento.

La commissione valuterà la soluzione proposta: verrà
premiata l’ampiezza del range orario del call center,
l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di intervento.

19 D

P6

Informazioni tecniche sul corretto utilizzo:

La Commissione valuterà positivamente la schematicità
ed esaustività delle informazioni, facilità di reperimento
delle stesse, quantità e qualità dei lavori pubblicati sulle
principali banche dati (Pubmed-Medline) sulle peculiarità
del prodotto.

Si potranno riferire un massimo di n.3 lavori di
pubblicazione sulle principali banche dati.

13 D

Totale 90

Tabella Q: � �]�j�j�]���Æ�Â���ŸMATRICE EMOSTATICA con TROMBINA

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

Q1

tempo di emostasi :

La Commissione prediligerà il minor tempo di emostasi
del prodotto offerto.

19 D
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Il tempo di emostasi dovrà risultare dalla scheda tecnica e
dal foglietto illustrativo, ovvero mediante una
dichiarazione resa dalla ditta concorrente; il tempo
dichiarato dovrà essere adeguatamente supportato da studi
clinici indipendenti prodotti dalla Concorrente nella
documentazione tecnica.

In caso di discordanza tra la scheda tecnica e il foglietto
illustrativo la Commissione riterrà valido solo il valore di
tempo di emostasi indicato nel foglietto illustrativo del
dispositivo medico come validato da AIFA .Nel caso in cui
il foglietto illustrativo individui un range di riferimento la
Commissione terrà conto del tempo di emostasi medio
(media aritmetica).

Q2

Concentrazione della trombina

La commissione tecnica attribuirà un Vai =1 al concorrente
che offre il prodotto con concentrazione di trombina
maggiore.

Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in
maniera direttamente proporzionale secondo la seguente
formula:
Tai=Ta/Tmax
Ta= tempo di validità e conservazione del prodotto offerto
Tmax= tempo di validità e conservazione massimo
rilevato tra i prodotti offerti

Tai= coefficiente prodotto iesimo

13 Q

Q3

Completezza kit somministrazione con applicatore
endoscopico dedicato

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della funzione indicata Si/No

SI = 19

NO=0
T

Q4

Confezione esterna (BOX) con indicazioni del contenuto
su ogni lato

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta confezione esterna con indicazioni del contenuto
su ogni lato.

SI – 6

NO - 0 T
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il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

Q5

Presenza di stickers (o sistemi idonei) su ogni confezione
per tracciabilità prodotto

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

SI – 6
NO - 0 T

Q6

Assistenza e formazione post vendita: modalità di
formazione e informazione degli utilizzatori. Valutazione
proposta: verrà premiata l’ampiezza del range orario del
call center, l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di
intervento.

La commissione valuterà la soluzione proposta: verrà
premiata l’ampiezza del range orario del call center,
l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di intervento.

13 D

Q7

Documentazione tecnica:

La Commissione valuterà positivamente la schematicità ed
esaustività delle informazioni, facilità di reperimento delle
stesse, quantità e qualità dei lavori pubblicati sulle
principali banche dati (Pubmed-Medline) sulle peculiarità
del prodotto.

Si potranno riferire un massimo di n.3 lavori di
pubblicazione sulle principali banche dati.

14 D

Totale 90

Tabella R: Lotto 54 – Lotto  55 – TAMPONI SPECIALI

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO
Modalità di
attribuzione

del punteggio

R1

caratteristiche del prodotto:

Spugna sintetica (acetato di polivinile idrossilato o PVAc)
a cellule aperte

SI  = 10
NO = 0 T

69



il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

R2

caratteristiche del prodotto:

Commissione valuterà positivamente la compattezza,
resistenza e assenza di filamenti o frammenti di spugna.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

20
D

R3

Confezionamento primario:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta maneggevolezza nell’apertura del
confezionamento primario

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10
D

R4

Confezionamento secondario:

la Commissione valuterà positivamente il prodotto che
presenta confezionamento secondario con le seguenti
caratteristiche: completezza informazioni in etichetta,
contenente  anche  pittogrammi con indicazioni per lo
smaltimento.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

15 D

R5

Latex free (anche nel filo di repere o cannula ove presenti)

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

la Commissione assegnerà il punteggio al prodotto privo di
lattice (totale assenza) come da documentazione tecnica
prodotta nel rispetto del Disciplinare di gara par…….. Il
prodotto con lattice (anche % minime) consegue punteggio
pari a zero.

SI = 5
NO = 0 T

R6

Assistenza e formazione post vendita: modalità di
formazione e informazione degli utilizzatori. Valutazione
proposta:  verrà premiata l’ampiezza del range orario del
call center, l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di
intervento.

10 D
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La commissione valuterà la soluzione proposta: verrà
premiata l’ampiezza del range orario del call center,
l’utilizzo di piattaforma web, la tipologia di intervento.

Totale 70

Tabella S: Lotto 58 – KIT ATTACCO/STACCO PER DIALISI

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

S1

Caratteristiche della medicazione assorbente:

Capacità di rilascio di sostanza antibatterica fino a 7
giorni: con azione antibatterica fino a 72h e batteriostatica
fino a 7gg.

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata

SI = 15
NO = 0 T

S2

Caratteristiche della medicazione assorbente:

Presenza di antibatterico a base di argento

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza della caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata

SI = 20
NO = 0 T

S3

Qualità della tasca di protezione:

Sarà valutata l’ipoallergenicità del materiale con cui è
prodotta la tasca e la sua ergonomia (portabilità e facilità di
sistemazione dei cateteri)

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta e della documentazione tecnica

15 D
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S4

Presenza di codice a barre UDI:

Sarà valutata positivamente la presenza di un codice a
barre UDI ���8�Q�L�T�X�H���'�H�Y�L�F�H���,�G�H�Q�W�L�I�L�H�U) che permette una
migliore identificazione del prodotto (modello,
fabbricante, lotto e scadenza) e la sua conseguente
migliore tracciabilità.

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata

SI = 10
NO = 0

T

S5

Confezionamento:

la Commissione premierà il prodotto che presenta una
maggiore facilità di apertura ed una migliore disposizione
dei componenti in ordine di utilizzo.

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

10 D

Totale 70

Tabella T: Lotto 59 – KIT MEDICAZIONE PAZIENTE DIALITICO

Rif. Parametri di valutazione qualitativa PUNTEGGIO

Modalità di
attribuzione

del
punteggio

T1

Caratteristiche del cerotto premifistola all’interno del kit:

Presenza di cerotti con tecnologia adesiva a base di gel di
silicone

il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza del cerotto avente le caratteristiche
suindicate Si/No

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata

SI =20
NO = 0 T

T2

Caratteristiche del cerotto premifistola all’interno del kit

Presenza di antibatterico nel cerotto premifistola a base di
argento

SI = 20
NO = 0 T
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il punteggio verrà attribuito con riferimento alla
presenza/assenza di antibatterico nel cerotto avente la
caratteristica indicata Si/No

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata

T3

Presenza di codice a barre UDI:

Sarà valutata positivamente la presenza di un codice a
barre UDI ���8�Q�L�T�X�H���'�H�Y�L�F�H���,�G�H�Q�W�L�I�L�H�U) che permette una
migliore identificazione del prodotto e la conseguente
migliore tracciabilità.

La valutazione avverrà sulla base della documentazione
tecnica presentata

SI = 10
NO = 0 T

T4

Confezionamento:

la Commissione premierà il prodotto che presenta una
maggiore facilità di apertura ed una migliore disposizione
dei componenti in ordine di utilizzo

La valutazione avverrà sulla base della campionatura
ricevuta.

20 D

Totale 70
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